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João Vicente Gonçalves Rocha
Março/2017
Orientadores: Mariane Rembold Petraglia
Gabriela Ribeiro Pereira
Programa: Engenharia Elétrica
Aços bimetálicos, como o aço cladeado, vem sendo extensivamente utilizados em
diversas aplicações nas indústrias devido ao excelente comportamento mecânico e
anticorrosivo. No entanto, essas ligas possuem certas particularidades que levam à
necessidade de desenvolvimento de técnicas de inspeção como forma de garantir a
integridade estrutural dos componentes fabricados com esse material.
A inspeção por correntes parasitas é uma das técnicas de inspeção não destrutiva
utilizadas com mais sucesso nesses casos onde o material é condutor elétrico. Porém
a eficácia das sondas de correntes parasitas está principalmente relacionada ao modo
de operação e ao projeto da geometria. Este trabalho utiliza simulação computaci-
onal por elementos finitos de fênomenos eletromagnéticos como a ferramenta base
para chegar ao projeto otimizado de sondas de correntes parasitas para a detecção
de defeitos em aços cladeados. Como resultado final do trabalho, uma metodologia
de otimização através de simulação é validada com experimentos laboratoriais e uma
geometria ótima é obtida.
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PARAMETER OPTIMIZATION OF AN EDDY CURRENT PROBE FOR
DEFECT DETECTION BY ELECTROMAGNETIC SIMULATION
João Vicente Gonçalves Rocha
March/2017
Advisors: Mariane Rembold Petraglia
Gabriela Ribeiro Pereira
Department: Electrical Engineering
Bi-metalic steels, such as clad steels, have been extensively used in various in-
dustries due to its unique mechanical and corrosion behavior. However, these alloys
show particular characteristics which lead to the need for specific inspection tech-
niques in order to ensure the structural integrity of components manufactured from
these steels.
The inspection by eddy current technique is one of the most successful non de-
structive technique in such cases where the material is an electric conductor. How-
ever the efficiency of eddy current probes are intrinsically related to the operation
state and the geometry project. In this work computational simulation aided by
finite elements is the base layer tool used to get to an optimized project of eddy
current probes to detect defects in clad steels. As a final result, an optimization
methodology using computational simulation is validated through laboratory exper-
iments and a optimal geometry is achieved.
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2.1 Circuito exemplificando a indutância mútua existente no ensaio de
corrente parasita. O circuito 1, do lado esquerdo, representa a sonda
de correntes parasitas utilizada para realizar o ensaio e o circuito 2, do
lado direito, representa as propriedade de qualquer material condutor
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pontos em preto a variação da indutância calculados pela simulação. . 38
4.12 Comparação da variação da impedância da bobina medida experi-
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talmente e calculada através da simulação por elementos finitos, para
uma frequência de excitação de 10 kHz, para o defeito A. Os pontos
em cinza claro representam os resultados experimentais, os pontos
em vermelho a variação da resistência calculados por simulação e os
pontos em preto a variação da indutância calculados pela simulação. . 39
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pontos em preto a variação da indutância calculados pela simulação. . 40
4.16 Comparação da variação da impedância da bobina medida experi-
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Estando o setor petroĺıfero brasileiro em uma fase de grandes mudanças, onde
novas descobertas estão ocorrendo juntamente com novas dúvidas e incertezas, as
técnicas de ensaios não destrutivos (END) vem ganhando cada vez mais espaço e
importância. Devido à dificuldade e custo da implantação de um empreendimento
offshore e os diversos riscos envolvidos, é de suma importância a garantia da integri-
dade dos seus equipamentos, tanto durante a instalação, quanto durante a sua vida
útil, e é neste escopo que o trabalho em questão se encaixa.
Um dos novos tipos de materiais que estão sendo usados nos novos pólos offshore
é o aço cladeado. Na parte interna do tubo há uma liga metálica muito resistente
à corrosão, ligas de ńıquel por exemplo. Na parte externa utiliza-se aço carbono
para obter uma maior resistência mecânica. Para implementar uma longa rede de
tubulações para transportar o óleo das plataformas para as refinarias em terra é
necessário que diversas seções de tubo sejam soldadas. Tais soldas são grandes
concentradores de tensão, o que pode favorecer o surgimento de micro trincas nessas
regiões.
É de suma importância o monitoramento e acompanhamento das condições de
tais tubos durante sua vida útil de modo a reduzir o máximo posśıvel o risco de fa-
lhas, que nesses ambientes são normalmente catastróficas. Uma técnica em especial
de END com grande potencial para esse tipo de aplicação é a técnica de correntes
parasitas. Esta técnica é bastante utilizada como ferramenta industrial de controle
de qualidade e caracterização de aços e ligas de alumı́nio principalmente pelo mo-
tivo de que a composição qúımica e a microestrutura influenciam na condutividade
elétrica dos materiais. Além disso, o ensaio por correntes parasitas é um método de
inspeção convencional que apresenta muito bons resultados para a detecção de uma
ampla gama de defeitos.
Contudo, a grande caracteŕıstica que faz com que o ensaio de correntes parasitas
seja tão versátil é a possibilidade de serem escolhidas e otimizadas algumas variáveis
de projeto, tais como: a geometria da bobina, o número de voltas, o diâmetro do
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fio, o material do núcleo e a frequência de excitação por exemplo. Essa escolha vária
de acordo com as caracteŕısticas dos materiais e dos defeitos a serem inspecionados.
Além disso os transdutores de correntes parasitas, enrolamentos de bobinas, são
relativamente simples de serem constrúıdos. Desse modo, a utilização de sensores
com projetos otimizados ajudam muito a aumentar a probabilidade de detecção da
técnica [4], [5].
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo principal de apresentar uma nova
metodologia de otimização de sensores de correntes parasitas para a detecção de trin-
cas em aços cladeados. Esta nova metodologia utiliza como ferramentas a simulação
através de cálculos por elementos finitos e a otimização através do algoritmo de
recozimento simulado. Para chegar ao resultado final instituiu-se como objetivos
intermediários estudar plena e objetivamente todas as etapas do problema, como:
caracteŕısticas do material, caracteŕısticas dos defeitos, funcionamento do ensaio de
corrente parasitas, simulação eletromagnética por elementos finitos e processos de
otimização. Além disso, a última etapa deste trabalho foi realizar a validação através
de experimentos laboratoriais dos resultados encontrados com a simulação.
Para isso no próximo caṕıtulo (Caṕıtulo 2) será feita uma revisão da bibliográfica
sobre os prinćıpios da técnica de correntes parasitas, os diferentes tipos de sondas
existentes, as caracteŕısticas principais do aço cladeado e o estudo matemático sobre
as simulações por elementos finitos e sobre processos de otimização. Nos caṕıtulos 3
e 4 é detalhada todo a metodologia do trabalho realizado e os resultados. Por fim, no
caṕıtulo 5 é feita a conclusão final do trabalho. As atividades deste trabalho foram
desenvolvidas no Laboratório de Ensaios Não Destrutivos, Corrosão e Soldagem da




2.1 Ensaios Não Destrutivos
Ensaios não destrutivos (END) é um ramo da ciência dos materiais interessado no
estudo de todos os aspectos de uniformidade, qualidade e de desempenho em uso dos
materiais e estruturas. Pela definição, esses ensaios são considerados não destrutivos
pela sua capacidade de inspecionar os materiais e estruturas sem danificá-los.
O principal objetivo da ciência dos END é incorporar todas as tecnologias capazes
de detectar e medir as importantes propriedades do objeto inspecionado, incluindo os
posśıveis defeitos presentes, uma vez que detectada a presença de descontinuidades
no material se torna posśıvel o conhecimento do grau de risco relacionado com o seu
desempenho em serviço. Tal fato explica a importância dos ensaios não destrutivos
como uma ferramenta de controle de qualidade e também como ferramenta para
aumentar a confiabilidade e produtividade nos processos de fabricação e manutenção
dos materiais e estruturas. Os ensaios não destrutivos são constitúıdos de vários
métodos, cada qual com as suas técnicas, procedimentos e equipamentos. Segundo
a ASNT (American Society for Nondestructive Testing) os métodos de ensaios não
destrutivos podem ser classificados em seis grandes categorias:
 Visual;
 Radiação penetrante (radiografia);
 Vibração (ultra-som, emissão acústica);
 Eletromagnética (correntes parasitas, ACFM);
 Térmica (termografia);
 Eletroqúımica (potenciais eletroqúımicos).
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Para o presente trabalho, a técnica a ser utilizada será a de inspeção por cor-
rentes parasitas. Tal escolha ocorreu pois o material a ser inspecionado é condutor
elétrico, fator primordial para a utilização da técnica. Além disso, a inspeção por
correntes parasitas possui a grande vantagem de ser posśıvel o desenvolvimento de
sensores para as mais variadas condições, tanto para detecção de defeitos quanto
para caracterização de materiais. O tipo do defeito a ser inspecionado também con-
tribuiu para a escolha das correntes parasitas, são defeitos muito finos, superficiais
e perpendiculares ao plano de inspeção.
2.2 Correntes Parasitas
A técnina não destrutiva de correntes parasitas, também conhecida por corrente de
Focault, ou em inglês eddy currents, é baseada na utilização de um sensor indutivo,
ou seja, uma bobina, que quando excitada por uma corrente elétrica alternada gera
um campo magnético que interage com o material a ser inspecionado. Essa interação
varia conforme as propriedades magnéticas do material e também pela presença ou
não de descontinuidades [6].
O prinćıpio básico do funcionamento da técnica é similar ao de transformadores
ou indutores acoplados, como na Figura 2.1, onde o primário está representado pelo
sensor em si e o secundário pelo material inspecionado. Com isso R1 e L1 são as
propriedades do enrolamento da bobina que forma o sensor de correntes parasitas e
depende de variáveis como o diâmetro do fio e o número de voltas da bobina, por
exemplo. Já os valores de R2 e L2 estão ligados às propriedades eletromagnéticas do
material como, por exemplo, permeabilidade magnética e a condutância elétrica.
Os dois lados do circuito se relacionam através da indutância mútua, represen-
tada pela letra M, a qual é dependente das caracteŕısticas de cada circuito e da
distância da bobina ao material.
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Figura 2.1: Circuito exemplificando a indutância mútua existente no ensaio de cor-
rente parasita. O circuito 1, do lado esquerdo, representa a sonda de correntes
parasitas utilizada para realizar o ensaio e o circuito 2, do lado direito, representa as
propriedade de qualquer material condutor onde se está realizando o ensaio. Adap-
tado de [1].
De acordo com a lei de Maxwell-Ampère, quando uma bobina é excitada com
uma corrente alternada, um campo magnético alternado primário é gerado dentro e
em volta da bobina. Ao aproximar esta bobina de uma superf́ıcie de um material
condutor elétrico, como o alumı́nio por exemplo, o campo gerado pela bobina penetra
no material, e então, correntes parasitas são induzidas formando caminhos fechados
em planos perpendiculares ao fluxo magnético. As correntes parasitas produzem
o seu próprio campo magnético, conhecido como campo secundário, que interagem
com o campo primário da bobina. Este fenômeno é ilustrado na Figura 2.2.
Figura 2.2: Prinćıpio da inspeção por correntes parasitas. O campo primário está
representado em azul, as correntes parasitas em vermelho e o campo secundário em
amarelo. Adaptado de [1].
Ao medir e monitar as mudanças na resistência e na reatância indutiva da bobina,
informações valiosas podem ser conclúıdas sobre o material em que o teste está
sendo realizado. Essa informação inclui a condutância elétrica, a permeabilidade
magnética e a condição em que o material se encontra (se este contém trincas ou
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outros defeitos, por exemplo). A distância da bobina ao material inspecionado
se chama liftoff, e essa distância afeta diretamente a indutância mútua dos dois
circuitos. O liftoff pode ser usado para fazer medidas de distância da bobina ao
material condutor, como no caso do material estar protegido por um revestimento
não condutor, por exemplo.
A grandeza f́ısica final medida pelo ensaio de correntes parasitas é a variação da
impedância da bobina. Impedância elétrica, normalmente representada pela letra
Z, é o quanto um circuito elétrico se opõe à passagem de uma corrente alternada.
A impedância é medida em ohms e pode incluir: resistência (R); reatância indutiva
(XL) e reatância capacitiva (XC). A soma desses valores deve ser feita de forma
vetorial já que tanto a reatância indutiva quanto a capacitiva estão deslocadas 90o
da resistência. Na grande maioria dos casos a reatância capacitiva é descartada nos
ensaios de correntes parasitas, pois normalmente possui um valor muito pequeno
nas sondas se comparado à resistência e reatância indutiva. A Figura 2.3 ilustrada
a soma vetorial da resistência e reatância indutiva.
Figura 2.3: Soma vetorial da resistência e reatância indutiva para o cálculo da
impedância em um ensaio de correntes parasitas. Adaptado de [1].
Ao final, quatro grandezas, oriundas da impedância elétrica, podem ser utilizadas
para se obter informações valiosas sobre o ensaio realizado. As duas primeiras são a
variação da resistência elétrica e da reatância indutiva, já mencionadas. Aos outras
duas são a variação do módulo da impedância e do ângulo de fase, que podem ser









Um último cuidado deve ser tomado ao se realizar um ensaio de correntes para-
sitas. As correntes parasitas se concentram perto da superf́ıcie adjacente a bobina
de excitação e a intensidade decai exponencialmente a medida que a profundidade
no material aumenta.
A profundidade que as correntes parasitas penetram no material é afetada pela
frequência de excitação da bobina, pela condutividade elétrica e pela permeabili-
dade magnética do material. A profundidae de penetração diminui com o aumento
da frequência ou com o aumento da condutividade ou com o aumento da perme-
abilidade magnética. A profundidade em que a densidade das correntes parasitas
diminuem a 1/e, ou aproximadamente 37% da densidade na superf́ıcie, é chamada






δ = Profundidade de Penetração Padrão [mm]
f = Frequência de excitação [Hz]
µ = Permeabilidade Magnética [H/mm]
σ = Condutividade Elétrica [% IACS]
Como a sensibilidade de um ensaio depende da densidade das correntes parasitas
no local do defeito é de suma importância saber a força das correntes parasitas nessa
localização. Na relação da equação 2.3 a única variável que pode ser modificada pelo
operador é a frequência de excitação e normalmente ela é projetada para que o defeito
esteja coberto dentro de uma profundidade de penetração padrão. Alternativamente,
na realização de caracterisação de materiais a frequência normalmente é escolhida
de modo que a área de interesse esteja contida em três profundidades de penetração
padrão para que os resultados não sejam alterados por mudanças na espessura do
material inspecionado.
2.2.1 Sondas de Corrente Parasitas
Uma das principais vantagens da inspeção por correntes parasitas é que há uma
grande variedade de configurações posśıveis dos sensores que pode ser otimizada
para cada problema espećıfico. As principais configurações de sondas são:
 Sondas absolutas
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Essas sondas geralmente possuem somente um único enrolamento e são muito
utilizadas devido à sua versatilidade, podendo ser aplicadas para detecção de
defeitos, caracterização de materiais, diagnóstico de espessura de revestimento.
Por outro lado elas são senśıveis a variações de temperatura no ambiente,
variações locais do material e principalmente à distância entre a sonda e a
superf́ıcie a ser analisada (lift-off ).
 Sondas de reflexão
Assim como as diferencias, esta configuração possui duas bobinas, porém,
neste caso, cada uma com uma função distinta. Um enrolamento é utilizado
somente para excitação das correntes parasitas no material, enquanto o outro
fica responsável por avaliar o sinal resultante. Uma sonda com este tipo de
arranjo é conhecida comercialmente como driver/pick-up.
A maior vantagem desse tipo de sonda é poder otimizar separadamente as
bobinas de excitação e de captação, para cada uma realizar seu trabalho de
forma mais eficaz. Outras vantagens são poder trabalhar em uma faixa de
frequências maior e a formação de um campo primário mais uniforme devido
ao maior tamanho da bobina de excitação [7].
 Sondas diferenciais
Outra configuração de sondas comumente utilizada é a sonda diferencial, que
normalmente possui dois elementos sensores e a resposta é dada pela diferença
entre as condições das correntes parasitas induzidas por cada enrolamento.
Sondas diferenciais são usadas para detectar pequenos defeitos. Além disso,
são relativamente imunes ao efeito do lift-off, variações de temperatura e de
qualquer outra interferência externa. Por outro lado, elas somente são senśıveis
em uma direção, tendo resposta nula se ambos os sensores passarem por regiões
com mesmas caracteŕısticas.
A Figura 2.4 apresenta uma sequência de posições de uma sonda diferencial
passando por um defeito. Inicialmente o ponto de trabalho (diferença da im-
pedância das duas bobinas) está em zero e, à medida que um dos enrolamentos
se aproxima do defeito o ponto de trabalho se desloca, pois a diferença entre
os sinais das bobinas é diferente de zero. Quando as duas bobinas estão sobre
o defeito o ponto volta para zero pois a resposta de ambas as bobinas é nova-
mente a mesma. Deslocando para fora do defeito, o sinal de diferença agora é
no sentido contrário, dado que a resposta do defeito é dada pela bobina com
polaridade invertida. Finalmente ao retornar para uma região sem anomalia
o ponto de trabalho volta para zero. Este sinal em formato de um laço ou de
uma gravata borboleta é caracteŕıstico de sondas diferenciais.
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Figura 2.4: Sequência de posições em uma inspeção com sonda diferencial e sinal
caracteŕıstico (em forma de laço ou ”gravata borboleta”) de uma inspeção sobre um
defeito.
Figura 2.5: Desenho esquemático de uma sonda ortogonal.
 Sondas ortogonais
As sondas ortogonais são uma versão ligeiramente modificadas das sondas
diferenciais. Isto porque nas sondas ortogonais também se trabalha com a
diferença de resposta de duas bobinas idênticas, porém no caso das ortogonais
as duas bobina estão entrelaçadas com uma diferença de noventa graus de uma
em relação a outra, como é ilustrado na Figura 2.5.
2.3 Aços especiais para indústria do petróleo
A indústria siderúrgica vem aprimorando a evolução de aços especiais, conseguindo
ligas especiais ao adicionar teores de cromo, ńıquel e molibdênio na liga básica
de aços carbono. Tais ligas especiais são pensadas para serem mais resistentes a
diferentes condições adversas que podem sem encontradas na exploração de petróleo
offshore, tais como: alta pressão interna, alta pressão externa, meio corrosivo, água
salgada. Pode-se destacar algumas ligas utilizadas na indústria do petróleo:
 Aços austeńıticos (AISI 304, AISI 316)
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Figura 2.6: Comparação da resistência à corrosão com relação à resistência mecânica
de ligas de aços especiais utilizados na exploração de óleo off-shore.
 Aços super austeńıticos (28Cr)
 Aços inoxidáveis martenśıticos (13Cr)
 Aços inoxidáveis duplex (22Cr, 5Ni, 2Mb)
 Aços inoxidáveis super duplex (25Cr, 7Ni, 3Mb)
 Aços cladeados, com revestimento UNS 625, UNS 825 ou AISI 316L.
A Figura 2.6 mostra um diagrama comparativo da resistência à corrosão de
algumas ligas de aços especiais em função da resistência mecânica das mesmas. Fica
claro que os materiais do tipo cladeado são os que conseguem aliar da melhor forma
as duas caracteŕısticas. Por esse motivo esse tipo de aço vem sendo cada vez mais




Os aços cladeados são constitúıdos de um material base e um revestimento de uma
liga resistente à corrosão (normalmente referenciados pela sigla CRA, do inglês, Cor-
rosion Resistant Alloy), combinando assim as propriedades mecânicas do material
de base com a resistência à corrosão do material do revestimento. Estes aços são
normalmente divididos em dois grupos: os aços cladeados metalurgicamente (Clad) e
os aços cladeados mecanicamente (Liner). Como o próprio nome sugere, no primeiro
grupo existe uma ligação metalúrgica por difusão entre a liga resistente à corrosão e
o material base, enquanto que no Liner esta ligação metalúrgica não é encontrada.
Dentre os materiais utilizados nas CRAs dos tubos cladeados para exploração
offshore, pode-se destacar o aço inoxidável austeńıtico 316L e as ligas de ńıquel In-
conel 625 e Incoloy 825. No entanto, apesar de ser posśıvel encontrar tubulações
revestidas com qualquer um desses materiais, alguns deles apresentam determinadas
limitações quando utilizados em tubulações que operam no meio marinho. Por exem-
plo, o aço inoxidável austeńıtico 316L pode sofrer corrosão pela água do mar durante
o teste hidrostático e lançamento. O Incoloy 825 também não é totalmente resis-
tente à água do mar [8]. Portanto, no caso de tubulações para exploração offshore, o
Inconel 625 tem se mostrado como a liga mais proṕıcia para revestir o material base.
Tratando-se do material responsável pela resistência mecânica (material base), o aço
C-Mn API 5L X65 vem sendo o mais utilizado nos tubos cladeados. As principais
vantagens são suas propriedades relacionadas à soldabilidade, resistência mecânica
e tenacidade. Deste modo, a combinação de materiais que tem sido comumente
empregada em dutos cladeados (Clad/Liner) para projetos de exploração offshore
no Brasil é: base de aço C-Mn X65 e CRA de Inconel 625.
2.3.2 Principais desafios
Apesar de todos os benef́ıcios, os dutos cladeados ainda demandam uma atenção
especial com inspeções peŕıodicas para verificar a integridade. Um dos métodos mais
utilizados para a instalação dessas tubulações é utilizar um carretel para levar o tubo
ao alto mar. Nesse processo de enrolar e desenrolar, o tubo sofre carregamentos que
podem contribuir para a geração de trincas de fadiga, principalmente nas regiões
concentradoras de tensões, como nas soldas circuferenciais [8].
O grande desafio das trincas de fadiga é que elas são praticamente planares, ou
seja, possuem uma abertura muito pequena, na casa dos 10 µm (só para comparação
um fio de cabelo humano possui na média um diâmetro de 90 µm), a Figura 2.7
ilustra uma micrografia numa região comprometida. Devido a essa propriedade a
detecção dessas trincas necessita de técnicas com sensibilidade suficiente e sensores
otimizados para detectar a menor das mudanças advinda da perturbação eletro-
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magnética provocada pela presença de trincas.
Figura 2.7: Micrografia de uma solda de um aço cladeado com uma trinca de fadiga.
2.4 Simulação eletromagnética pelo método de
elementos finitos
A principal finalidade da simulação é executar um modelo que reproduza em todos
os detalhes um sistema real de modo a estudar seu comportamento. Normalmente
uma simulação refere-se a uma implementação computacional do modelo, o qual é
rodado ao longo do tempo em diferentes condições para estudo das interações entre
as partes constituintes de um sistema [9]. Ou seja, a partir de um modelo simulado
que representa bem a realidade, é posśıvel realizar diversas alterações nos parâmetros
do modelo, de maneira fácil e rápida, e verificar a influência das modificações, sem
que haja a necessidade de sair do ambiente virtual, reduzindo-se assim a necessidade
de experimentos longos. Neste trabalho, a simulação será utilizada como forma de
otimizar os parâmetros mais importantes do sensores de correntes parasitas, como
por exemplo: diâmetro interno, diâmetro externo, altura e número de voltas do
enrolamento.
Uma parte importante em qualquer simulador de correntes parasitas é o cálculo
do vetor potencial magnético, pois a partir do seu valor é posśıvel obter-se outras
grandezas eletromagnéticas como: densidade de fluxo magnético, impedância da bo-
bina, etc. O método de cálculo mais comum em simuladores de correntes parasitas é
o método dos elementos finitos (MEF ou FEM em inglês). O método dos elementos
finitos é um método de análise de modelos matemáticos que representam proble-
mas f́ısicos. Esta modelagem matemática é normalmente feita através de equações
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diferenciais com as suas respectivas condições de contorno. O método para a re-
solução das equações diferencias consiste na divisão do domı́nio de integração em
um número finito de pequenas regiões, denominadas de elementos finitos. A essa
divisão do domı́nio se dá o nome de malha, ou do inglês grid. A partir desta divisão,
ao invés de buscar uma função que satisfaça as condições para todo o domı́nio, essas
funções devem ser definidas em cada elemento [10].
2.4.1 Modelo matemático
Os softwares utilizados para a simulação eletromagnética e para a otimização dos
parâmetros da bobina foram O MagNet e o OptiNet, respectivamente, ambos da
empresa canadense Infolytica.
No MagNet a formulação para a solução de problemas tridimensionais é baseada
no método T-Ω [11], que permite que várias ordens polinomiais existam na mesma
malha. Outra propriedade é que o campo magnético é representado como uma
soma de duas partes: o gradiente do potencial escalar e, em materiais condutores,
um vetor de campo adicional representado com elementos de borda. Isso torna a
solução efeciente em relação ao consumo de memória, pois as regiões não condutoras
podem sem resolvidas com uma soma potencial escalar. Há ainda o fato do T-Ω não
ter problemas de convergência e estabilidades que outros métodos podem apresentar.
Na formulação 3-D, a lei de Ampère é rigorosamente satisfeita, enquanto a lei
de Gauss para campo magnético (∇.B = 0) é somente parcialmente satisfeita. O
vetor-solução consiste do potencial escalar magnético nos nós e ainda n-graus de
liberdade, onde n corresponde às bordas com fluxo de corrente em sólidos cujos
materiais são condutores.
Num meio condutor, o ponto de partida é a Lei de Faraday, levando-se em conta




As seguintes equações constitutivas de tensores também são utilizadas:








Na equação ( 2.6), J é a corrente total, dada por





onde é assumido que a permissividade ε não é uma função do tempo.













Quando há a presença de uma fonte eletromagnética, como por exemplo uma
bobina com corrente Ik, área da seção transversal Sk e peŕımetro Lk, as seguintes
restrições são impostas:∫
Sk






H.dl = Ik (2.9)
O campo magnético H é calculado usando ( 2.8) e então B e J são obtidos
através da eq. ( 2.5) e da lei de Ampère, respectivamente.
Já em um meio não condutor, a lei de Ampère ∇×H = Js é resolvida, onde Js
é a densidade de corrente em uma eventual bobina. H pode então ser escrito como
H = −∇ψ + Hs, (2.10)
onde Hs é qualquer fonte de campo que satisfaça
∇Hs = Js, (2.11)
e ψ é tal que
∇B = ∇. [µ. (−∇ψ + Hs)] = 0 (2.12)
Um procedimento iterativo é usado para achar uma fonte de campo Hs que pode
satisfazer ( 2.11). O potencial escalar ψ é calculado usando ( 2.12) e então H, B e
J são obtidos de ( 2.10), ( 2.5) e pela lei de Ampère J = ∇×H, respectivamente.
2.4.2 Otimização
A Estratégia Evolutiva é considerada uma metodologia robusta para otimização
de um modo geral, que garante que a probabilidade de se achar um mı́nimo global
é diferente de zero. É baseada numa visão estocástica, na qual cada variável é
representada por uma função de densidade de probabilidade (Gaussiana no caso do
OptiNet), ao invés de um valor determińıstico.
A Estratégia Evolutiva de mais baixa ordem e o Simulated Annealing (Recozi-
mento Simulado) são basicamente nomes diferentes para o mesmo algoritmo [12]:
o primeiro é nomeado através da teoria de evolução de Darwin, enquanto o segundo
tem origem da terminologia usada por Boltzman nos estudos sobre termodinâmica
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estat́ıstica. Ambos são baseados na mesma função Gaussiana para aceitar ou rejeitar
uma nova entrada durante o processo de busca.
Por fim, a Estratégia Evolutiva já provou ter um excelente custo-benef́ıcio ao ser
capaz de identificar o ponto ótimo em funções multivariáveis, mesmo no caso delas
serem não-convexas.
Algoritmo do OptiNet
O processo para achar os parâmetros ótimos começa pela busca numa região modi-
ficada de d0 (desvio padrão) centrado na configuração inicial fornecida pelo usuário
(d0), chamada de valor médio. O desvio padrão é internamente calculado com base
nas caracteŕısticas da região útil de trabalho.
A seguir ocorre a geração da primeira amostra estocástica x0 = m0 + µd0, com
um valor aleatório 0 < µ < 1, que pode ser gerado internamente ou com uma
semente escolhida pelo usuário. É então verificado se o novo vetor x não viola
nenhuma restrição ou barreira; em caso contrário um novo x é gerado. Um novo
design é gerado até que a função objetivo FO satisfaz FO(x) < FO(m0), onde então
m0 é substitúıdo por x, processo conhecido por mutação.
O próximo passo está relacionado com o tamanho da região de busca que será
utilizado na próxima iteração. Em resumo, quando um novo ponto é encontrado, a
região de busca é aumentada ao redor daquele ponto; por outro lado se nenhuma
melhoria é encontrada, a largura da região de busca vai gradualmente diminuindo
até a convergência.
Essa mentalidade é totalmente diferente da determińıstica, na qual a região de
busca iria diminuindo ao redor do novo ponto para uma convergência mais rápida
ao ponto mı́nimo. O problema está que, muito provavelmente, esse será um mı́nimo
local. Por outro lado o algoritmo estocástico ao achar um novo ponto aumenta a
região de busca ao redor dele, com o objetivo de buscar algum outro bom candidato
nas redondezas e evitar assim ficar preso em um mı́nimo local.
Esse processo de mudança de tamanho da região de busca, chamado de recozi-
mento, é baseado nos resultados da última k iterações, utilizados para estabelecer
um padrão: se uma fração p das últimas k iterações foram bem sucedidas então
a tendência é dita como positiva, e é negativa se o contrário ocorre. Quando a
tendência é positiva, então a área de busca d0 é aterada para d = d0/q onde q < 1,
caso contrário a nova área é ajustada para d = d0 ∗ q. Os valores heuŕısticos, ba-
seado em muitos experimentos, para k, q e p usados são 50, [0,1-0,2] e [0,8-0,9],
respectivamente.
Esse processo de busca é repetido até que o tamanho da região de busca seja
tão pequeno quanto se queira, ou seja, se d/d0 < ST , onde ST (Search Tolerance)
é a tolerância determinada pelo usuário. Quanto menor for a região de tolerância,
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Figura 2.8: Fluxograma do algoritmo de otimização.
maior será o tempo para se atingir um ponto ótimo. O fluxograma do algoritmo
pode ser visto na Figura 2.8.
2.5 Estado da Arte
A construção de sondas de correntes parasitas com projetos dedicados recebeu muita
atenção da comunidade cient́ıfica nos últimos anos. Sondas especiais de correntes
parasitas foram usadas na detecção de defeitos nas mais variadas partes da indústria.
No trabalho de Underhill [2], uma sonda diferencial com duas bobinas em for-
mato de D apresentou os melhores resultados para detecção das trincas em regiões
próxima a de furos para inserção de parafusos na indústria aeroespacial. Foi reali-
zado um estudo experimental para avaliar a contribuição de diversos parâmetros na
resposta da sonda, com mais ênfase para o comportamento de diferentes frequências
com relação ao aumento ou não da probabilidade de detecção em trincas de vários
tamanhos. No fim a bobina com as dimensões presentes na Figura 2.9 foi a que
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Figura 2.9: Forma e dimensão das bobinas em formato de D usado no trabalho
de Underhill. A bobina externa, levemente eĺıptica, é a bobina de excitação. As
bobinas em formato de D são as sensoras, elas são conectadas de forma a produzir
um sinal diferencial na resposta. Retirado de Underhill [2].
obteve o melhor resultado para as trincas com profundidade de 0.34mm utilizando
como frequência de excitação 1600 Hz.
Em outro trabalho similar por Abidin [13], foi realizado um projeto espećıfico
de uma sonda para detecção de defeitos em diferentes profundidades em um corpo
de prova multi-camada. Assim como no trabalho de Zhu [14] uma geometria não
usual, com um núcleo ferŕıtico em formato de H com 5 bobinas trabalhando conjun-
tamente, foi proposta para atuar na caracterização dos ńıveis de descarburização e
integridade de trilhos. Em muitas outras situações, o projeto de sondas de corren-
tes parasitas tem como base simulações eletromagnéticas por elementos finitos para
variadas geometrias e condições de operação [15], [16], [17].
Alguns trabalhos e publicações estudaram e propuseram metodologias para me-
lhorar a sensibilidade de sondas de correntes parasitas atráves da seleção ótima dos
parâmetros de construção. O trabalho de Rosado et al [3] testou os efeitos das va-
riações de cinco parâmetros de projeto de sondas a partir da simulação e validou
esses resultados experimentalmente. O principal objetivo desse trabalho era otimi-
zar a geometria de uma sonda diferencial planar, Figura 2.10, de correntes parasitas
utilizando diversas simulações eletromagnéticas.
Como já foi dito, cinco parâmetros foram utilizados para o estudos de otimização.
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Figura 2.10: Protótipo da sonda original em circuito impresso. Retirado de Ro-
sado [3].
Três destes parâmetros eram relacionados a bobina de excitação presente na sonda
D1, D2 e D3, na Figura 2.11, que representam a distância vertical da bobina de
excitação com relação as bobinas sensoras, a largura do traço do circuito impresso e
o tamanho do traço, respectivamente. No caso das bobinas sensoras, somente dois
parâmetros foram otimizado S1 e S2 que representavam o diâmetro das bobinas e a
distância de um traço ao outro do circuito impresso, respectivamente.
Figura 2.11: Ilustração dos parâmetros geométricos testados e tabela com os valo-
res originais e os utilizados para a otimização para cada parâmetro. Retirado de
Rosado [3].
Após realizar a simulação para cada parâmetro a ser otimizado os valores que
apresentaram o melhor resultado para cara parâmetro foram escolhidos para se cons-
truir uma nova sonda e compará-la à resposta da sonda original. O resultado final
dessa comparação está na Figura 2.12 e é posśıvel observar que os autores obtiveram
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um aumento de mais de três vezes na sensibilidade da sonda original (sonda 1) com
relação a sonda otimizada (sonda 11).
Figura 2.12: Comparação das resposta da sonda original (sonda 1) e da sonda
otimizada (sonda 11). Retirado de Rosado [3].
Outro estudos sobre otimização foram realizados por Yating [18] baseado em
simulações por elementos finitos para o projeto de sondas ciĺındricas e retangulares, e
mais uma vez a influência de diversos parâmetros do projeto de uma sonda retangular
multicamada usada para a medição de condutividade de materiais foi estudada por
Chady [19].
Como visto nos exemplos anteriores, aplicações do método de inspeção por cor-
rentes parasitas são, normalmente, partes cŕıticas em que falhas podem ocasionar
perdas humanas e econômicas. As eficácias das sondas estão principalmente relaci-
onadas ao modo de operação e ao projeto de suas geometrias. Só é posśıvel de se
atingir altos ńıveis de confiabilidade, necessários no resultado final da inspeção, com
um projeto em que as principais variáveis estão otimizadas.
Os trabalhos sobre otimização citados anteriormente normalmente fazem uma
busca cega para chegar ao resultado final. Ou testa-se separadamente cada
parâmetro para ao final combinar o melhor resultado de cada um para o projeto
final, ou testa-se todas as combinações posśıveis. Este trabalho propõe utilizar uma
metodologia de otimização mais refinada baseado no algoritmo de Simulated An-
nealing, ou Recozimento Simulado, para diminuir o número de geometrias testadas
antes de se chegar ao resultado final. Não foi encontrado na literatura algum outro
trabalho que combine a simulação eletromagnética com estratégias evolutivas para




Neste caṕıtulo será apresentada e discutida a metodologia utilizada para realizar
a otimização das bobinas. Na Figura 3.1 observa-se o fluxograma que foi seguido
para se atingir o objetivo final.
Figura 3.1: Fluxograma da metologia seguida para as atividades realizadas neste
trabalho.
Numa primeira etapa foram utilizados problemas de benchmark consagrados so-
bre inspeção de trincas com a técnica de correntes parasitas para se certificar de
que o modelo de simulação proposto realmente estava condizente com os dados re-
ais. Com a confiança adquirida após a solução dos benchmarks, o próximo passo foi
escolher um dos dois problemas e para ele realizar a otimização dos parâmetros da
bobina original, de modo a melhorar a resposta final.
Uma última etapa foi então construir um novo sensor com as dimensões otimi-
zadas e comprovar que os resultados da simulação e da realidade se aproximam a
20
um ńıvel de confiança aceitável.
3.1 Problemas de Benchmark
Problemas de benchmark são muito comuns na área de ensaios não destrutivos,
principalmente com relação a representação dos processos f́ısicos envolvendo cada
técnica de END através de cálculos computacionais. Esses tipos de ”desafios”são
propostos pela comunidade cient́ıfica periodicamente com o intuito de validar, agili-
zar e tornar mais robusto os softwares de simulação. Para que essa comparação seja
posśıvel, o ensaio experimental é feito minuciosamente e todas as variáveis relevantes
são disponibilizadas. No caso dos benchmark de correntes parasitas, essas variáveis
normalmente são: geometria do sensor, geometria do corpo de prova, geometria do
defeito, frequência de excitação, lift-off, condutividade e permeabilidade magnéticas
dos materiais envolvidos, e variação da impedância como resultado final.
Neste trabalho, a maior contribuição obtida com a resolução desses problemas é
garantir que o modelo virtual para simulação de correntes parasitas é representativo
no mundo real. Para tal, dois problemas de benchmark foram escolhidos. Essa
escolha se deu pela maior semelhança do desafio proposto com o que de fato vai ser
feito ao final deste trabalho.
Os dois benchmarks escolhidos foram produzidos pelo World Federation of Non
Destructive Evaluation Centers (WFNDEC) nos anos de 2012 e 2015. O primeiro
tem como objetivo principal calcular a variação da impedância da bobina na inspeção
de um tubo de Inconel com um entalhe passante e em diferentes frequências. Já o
segundo, é a inspeção de um bloco de alumı́nio com um entalhe na borda do corpo
de prova.
3.1.1 2012 WFNDEC Benchmark
Neste benchmark a parte experimental consiste em um experimento controlado com
o objetivo de medir a variação da impedância de uma bobina interagindo com um
defeito longitudinal em um tubo de Inconel 600. Os dados fornecidos foram rigorosa-
mente aquisitados para garantir que nenhum outro fator influenciasse no resultado,
podendo este experimento ser usado como parâmetro para testar a consistência de
modelos computacionais. Na Figura 3.2 é posśıvel ver um esquemático com as
dimensões geométricas do problema. A bobina tem seu eixo perpendicular ao do
tubo.
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Figura 3.2: Dimensões (em miĺımetros) do problema. Na região detalhada C é
posśıvel ver o lift-off da bobina de inspeção e a largura do entalhe passante de 84
micrometros.
O tubo tem a permeabilidade magnética igual à do ar (µ = 1) e a condutividade
elétrica igual a 840000 MS/m. O diâmetro interno é de 16,64 mm e o externo de
18,99 mm. O sensor é uma bobina com núcleo de ar e seção transversal retangular.
Todos os parâmetros do tubo e da bobina estão resumidos na Tabela 3.1.
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Tabela 3.1: Principais parâmetro do tubo, da bobina de inspeção e do entalhe do
benchmark 2012 WFNDEC.
Raio interno do tubo 8,32 mm
Raio externo do tubo 9,5 mm
Condutividade elétrica do tubo 0,84 MS/m
Permeabilidade elétrico do tubo 1
Comprimento do defeito 12,2 mm
Largura do defeito 0,085 mm
Profundidade do defeito 1,18 mm
Raio interno da bobina 1,529 mm
Raio externo da bobina 3,918 mm
Altura da bobina 1,044 mm
Número de voltas 305
Lift-off 1,235 mm
O defeito é um entalhe longitudinal passante, ou seja, corta toda a espessura do
tubo, possui um comprimento axial de 12,20 mm e uma largura de 85 µm. A confi-
guração experimental foi realizada cuidadosamente para garantir que o movimento
do sensor estivesse perfeitamente alinhado com o eixo do tubo e para que o lift-off
não variasse durante o deslocamento. Foram utilizadas 5 frequências de inspeção:
25 kHz, 50 kHz, 100 kHz, 150 kHz e 200 kHz. Na Figura 3.3 estão apresentados
os resultados experimentais fornecidos pelo WFNDEC para cada frequência, estes
resultados serão usados como gabarito para os resultados obtidos com a simulação.
3.1.2 2015 WFNDEC Benchmark
Neste problema a impedância de uma bobina ciĺındrica é avaliada quando esta se
move paralelamente à borda de um bloco de alumı́nio, que possui entalhes de eletro-
erosão, perpendiculares à linha de borda, como ilustrado na Figura 3.4. O bloco é
grande o bastante para ser considerado um quadrante condutivo no espaço, o que
quer dizer que fora a borda onde a inspeção é realizada não há mais nenhum efeito
de borda ocorrendo. A bobina foi movida através de um scanner XY e a impedância
medida com uma ponte RLC de precisão do equipamento Agilent 4284A.
A condutividade do bloco é de 17,0 MS/m e a distância vertical (lift-off ) entre
a bobina e o bloco é de 1,08 mm. A bobina possui um raio interno de 5,0 mm, raio
externo de 9,7 mm, altura de 4,0 mm e 407 voltas feitas com um fio de diâmetro
0,2 mm. A bobina foi deslocada paralelamente à borda do bloco com duas va-
riações: na primeira as extremidades da bobina e do bloco estavam alinhadas, e na





Figura 3.3: Resultados experimentais do benchmark 2012 fornecidos pelo WFNDEC.
Em (a) para uma frequência de excitação de 25 kHz, em (b) para 50 kHz, em (c)
para 100 kHz, em (d) para 150 kHz e em (e) para 200 kHz.
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Figura 3.4: Modelo do experimento realizado. Um bloco de alumı́nio com a bobina
de inspeção e o entalhe localizados na borda do corpo de prova.
inspecionados:
 Entalhe A: comprimento × largura × profundidade = 4,98 mm × 5,00 mm
×0,160 mm.
 Entalhe B: comprimento × largura × profundidade = 10,00 mm × 5,00 mm
× 0,160 mm.
A impedância foi medida em função da posição com frequências de excitação
de 1 e 10 kHz. Juntando todas as variáveis, tem-se um total de oito configurações
posśıveis. Os resultados experimentais fornecidos pelo WFNDEC para cada uma
das oito configurações podem ser vistos nas Figuras 3.5 (para o defeito A) e 3.6
(para o defeito B).
3.2 Otimização da bobina do WFNDEC Bench-
mark de 2012
O próximo passo da metodologia adotada foi escolher um dos dois benchmarks e
testar a ferramenta de otimização, chamada OptiNet, do software de simulação. A
parte matemática deste processo já foi descrita na Seção 2.4.2, do Caṕıtulo 2.
O problema escolhido foi o benchmark de 2012, exposto na Seção 3.1.1, pois
corresponde a um problema semelhante aos presentes na indústria do petróleo no
que tange à geometria do corpo de prova, caracteŕısticas eletromagnéticas do ma-
terial, dimensão da sonda de correntes parasitas, frequências de excitação maiores,
dentre outros fatores. Para esse problema a única função da otimização é testar a




Figura 3.5: Resultados experimentais do benchmark 2015 fornecidos pelo WFNDEC
para o defeito A. Em (a) para uma frequência de excitação de 1 kHz e a borda externa
da bobina alinhada com a borda externa do corpo de prova, em (b) para 1 kHz com
a bobina deslocada 2 mm para dentro do corpo de prova, em (c) para 10 kHz e a
borda externa da bobina alinhada com a borda externa do corpo de prova e em (d)




Figura 3.6: Resultados experimentais do benchmark 2015 fornecidos pelo WFNDEC
para o defeito B. Em (a) para uma frequência de excitação de 1 kHz e a borda externa
da bobina alinhada com a borda externa do corpo de prova, em (b) para 1 kHz com
a bobina deslocada 2 mm para dentro do corpo de prova, em (c) para 10 kHz e a
borda externa da bobina alinhada com a borda externa do corpo de prova e em (d)
para 10 kHz com a bobina deslocada 2 mm para dentro do corpo de prova.
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Definido o problema, o próximo passo foi definir quais os parâmetros da bobina
seriam avaliados para obter a geometria ótima e, o mais importante, qual seria o
objetivo da otimização. Quatro parâmetros da bobina foram escolhidos: o raio
interno, o raio externo, a altura e o número de voltas. Os valores iniciais, limites
inferiores e superiores podem ser vistos na Tabela 3.2. Alguns parâmetros foram
mantidos fixos, a frequência escolhida foi a de 100 kHz e o fio possui área da seção
transversal igual a 0.008 mm2. Esse valores foram escolhidos tomando por base a
configuração inicial e também levando em consideração a dificuldade do processo
de fabricação desses sensores. O limite superior do raio externo foi selecionado
consoderando que para o lift-off original do problema, com esse valor a parte mais
externa da bobina já encosta na parede interna do tubo.
Tabela 3.2: Tabela com a configuração da geometria da bobina para o processo de
otimização.
Variável Valor Inicial Limite Inferior Limite Superior Passo
Raio Interno 1.529 mm 1 mm 4 mm 0.5 mm
Raio Externo 3.918 mm 1.5 mm 4.1 mm 0.5 mm
Altura 1.044 mm 1 mm 4 mm 0.5 mm
Número de Voltas 305 50 500 1
A função a ser comparada entre cada geometria, dada na eq.( 3.1), foi defi-
nida como a variação percentual do módulo da impedância da bobina entre duas
simulações, a primeira com a bobina sobre o defeito e a segunda com a bobina sobre
o corpo de prova sem defeito, com o objetivo final de aumentar a sensibilidade de
detecção de defeito da sonda.
O último passo a ser definido são as funções que estabelecem algumas regras
para que a geometria final não seja algo absurdo, com o raio interno maior que o
raio externo, por exemplo. Outro erro comum é quando a área da seção tranversal
do fio multiplicada pelo número de voltas fica maior que a área da seção transversal








RaioInterno < RaioExterno (3.2)
nrV oltas× areaF io
(raioExt− raioInt)× altura
< 1 (3.3)
Após todas as configurações terem sido definidas o software pode começar o
processo de busca para a melhor geometria. Essa é uma etapa demorada, uma vez
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que avaliar a resposta da função objetivo para cada nova variação leva cerca de 450
segundos. O processo normalmente busca entre 100 e 120 geometrias (no caso deste
trabalho) para chegar a uma convergência, o que corresponde a um pouco mais de
13 horas de trabalho computacional no total.
Para chegar à configuração final, foi necessário realizar o processo de otimização
três vezes, sempre corrigindo erros de configuração que eram encontrados. Na versão
1 da otimização a bobina estava ”crescendo para baixo”, ou seja, quando a altura
era variada a geometria era invalidada e descartada. Então, no final dessa primeira
versão só foram avaliados as contribuições dos raios interno e externo, além do
número de voltas. Na segunda e terceira versões da otimização a altura já estava
sendo levada em conta na região de busca e a única diferença entre elas é que na
versão 2 foi utilizado um fio de cobre AWG 38, cuja área da sessão transversal é
de 0,008 mm2, o mesmo utilizado na bobina original. Na terceira versão a única
modificação foi a opção de explorar um fio de cobre mais fino (AWG 40), com área
de sessão transversal de 0,005 mm2, que leva a um maior número de voltas para
uma mesma área da bobina.
3.3 Validação Experimental
Para fechar o ciclo proposto nesta metodologia o último passo necessário é reali-
zar, com experimentos feitos no LNDC, a validação dos dados obtidos através da
simulação/otimização. Na Figura 3.7 podem ser vistos: o corpo de prova em ma-
terial cladeado usinado com um entalhe de eletroerosão de 12 mm de comprimento,
3 mm de profundidade e 0.2 mm de abertura; a bobina original do benchmark de
2012; e a bobina otimizada através do OptiNET.
Também foi utilizada uma elêtronica própria do LNDC para fazer a excitação
das bobinas e a aquisição dos valores do módulo e fase da impedância. Essa placa,
mostrada na Figura 3.8, foi batizada de ExCorPar (abreviando Excitação de Cor-
rentes Parasitas) e consegue trabalhar, de forma multiplexada, com até 10 canais
simultaneamente. O modo de operação dela está resumido no diagrama de blocos da
Figura 3.9 e pode ser dividido em duas partes, na primeira é gerado uma senóide de
frequência espećıfica que passa por amplificadores de potência antes de alimentar as
bobinas, na segunda parte o sinal das bobinas é discretizado por um A/D e através
de um microprocessador do tipo ARM é calculado a FFT do sinal de voltagem e de
corrente amostrado das bobinas de onde se obtem o módulo e a fase da impedância,
valores que são a informação final do sistema. O módulo da impedância é obtido
dividindo-se o módulo da FFT do sinal de corrente pelo módulo da FFT do sinal de
voltagem amostrados, já a diferença de fase é obtida subtraindo a fase da FFT do
sinal de corrente pela fase da FFT do sinal de voltagem.
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Figura 3.7: Corpo de prova de aço cladeado com entalhe e bobinas utilizados na
validação experimental dos dados simulados.
Figura 3.8: Placa para excitação, processamento e aquisição dos sinais provenientes
das bobinas utilizados nos ensaios de correntes parasitas.




4.1 Resultados das Simulações dos Benchmark
Os modelos virtuais das soluções foram criados no software MagNet, versão 7.7.1.
O algoritmo de solução é o Time-Harmonic 3-D, que é utilizado quando o problema
se encontra em estado estacionário, ou seja, todos os campos presentes oscilam na
mesma frequência. A malha é totalmente configurável e nesse caso foram utilizados
elementos tetraédricos e uma malha mais fina nas regiões da bobina e do defeito,
que são as partes mais importantes do problema e necessitam de um detalhamento
maior na solução para que resultados mais precisos sejam obtidos. Esta estratégia
é a mais comum para problemas deste tipo, como pode ser visto nos trabalho de
Theodoulidis [20] e Santandrea [21].
Um procedimento importante para se obter a variação da impedância da bobina
através de simulações é fazer duas simulações para cada ponto, a primeira conside-
rando o defeito como ar e a segunda considerando o defeito com o mesmo material do
corpo de prova [20]; [21], nesse caso Inconel. Deste modo a variação da impedância
é obtida subtraindo essas duas simulações ponto a ponto. Esse processo ajuda na
diminuição do erro de malha, uma vez que essas duas simulações tem examente a
mesma configuração.
Por fim, para que os cálculos do pós-processamento fossem mais fáceis, a bobina
foi excitada com uma corrente de 1 A. Desse modo, para se obter a impedância da
bobina só é necessário ter os valores da parte real e da parte imaginária da voltagem
da mesma, no caso de resistência e reatância, respectivamente.
4.1.1 2012 WFNDEC
A malha, configurada no pré-processamento e utilizada na solução, pode ser vista
na Figura 4.1. Após os cálculos serem computados é posśıvel analisar os diversos
campos e grandezas f́ısicas presentes na simulação. Na Figura 4.2 é ilustrado como as
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correntes induzidas se comportam no tubo a medida que a bobina vai se deslocando
para perto do defeito.
Figura 4.1: Detalhe da malha utilizada na resolução do problema. É importante
notar que perto da bobina e perto do defeito a malha é mais fina, de modo a melhorar
a qualidade do resultado sem aumentar muito o tempo de solução.
Nas Figuras 4.3 a 4.7 são mostrados os resultados obtidos com a simulação em
comparação com os dados reais fornecidos pelos autores do benchmark. Os gráficos
apresentam a variação da impedância da bobina em relação à distância do centro da
bobina ao centro do defeito. O centro do defeito está localizado em 0 mm. Somente
a varredura de -24 a 0 miĺımetros é exibida pois o problema é simétrico em torno
do centro do defeito. Em cada frequência foram simulados nove posições da bobina
em relação ao centro do defeito -24, -21, -18, -15, -12, -9, -6, -3, 0 miĺımetros.
Os resultados alcançados na simulação apresentam exatamente o mesmo compor-
tamento que os dos experimentos realizados pelo WFNDEC. Em todas as frequências






Figura 4.2: Ilustração das correntes induzidas no tubo nas nove diferente posições
simuladas, a diminuição das correntes quando a sonda se aproxima do defeito por
ser vista como um aumento da impedância da bobina.
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Figura 4.3: Comparação da variação da impedância da bobina medida experimental-
mente e calculada através da simulação por elementos finitos, para uma frequência de
excitação de 25 kHz. Os pontos em cinza claro representam os resultados experimen-
tais, os pontos em vermelho as variaçôes das resistências calculadas por simulação e
os pontos em preto as variaçôes das indutâncias calculadas pela simulação.
Figura 4.4: Comparação da variação da impedância da bobina medida experimental-
mente e calculada através da simulação por elementos finitos, para uma frequência de
excitação de 50 kHz. Os pontos em cinza claro representam os resultados experimen-
tais, os pontos em vermelho as variaçôes das resistências calculadas por simulação e
os pontos em preto as variaçôes das indutâncias calculadas pela simulação.
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Figura 4.5: Comparação da variação da impedância da bobina medida experimental-
mente e calculada através da simulação por elementos finitos, para uma frequência
de excitação de 100 kHz. Os pontos em cinza claro representam os resultados ex-
perimentais, os pontos em vermelho as variaçôes das resistências calculadas por
simulação e os pontos em preto as variaçôes das indutâncias calculadas pela si-
mulação.
Figura 4.6: Comparação da variação da impedância da bobina medida experimental-
mente e calculada através da simulação por elementos finitos, para uma frequência
de excitação de 150 kHz. Os pontos em cinza claro representam os resultados ex-
perimentais, os pontos em vermelho as variaçôes das resistências calculadas por
simulação e os pontos em preto as variaçôes das indutâncias calculadas pela si-
mulação.
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Figura 4.7: Comparação da variação da impedância da bobina medida experimental-
mente e calculada através da simulação por elementos finitos, para uma frequência
de excitação de 200 kHz. Os pontos em cinza claro representam os resultados ex-
perimentais, os pontos em vermelho as variaçôes das resistências calculadas por
simulação e os pontos em preto as variaçôes das indutâncias calculadas pela si-
mulação.
4.1.2 2015 WFNDEC
O modelo virtual foi criado seguindo as especificações fornecidas e pode ser visto
na Figura 4.8. O mesh, mostrado Figura 4.9, também manteve o mesmo padrão,
com elementos tetraédricos e um maior refinamento nas regiões do defeito e da
bobina. Na Figura 4.10 estão presentes as correntes induzidas em alguns pontos
da simulação, é interessante destacar o comportamento delas contornando tanto a
borda do materias quanto o defeito.
Figura 4.8: Modelo virtual criado para a simulação.
36
Figura 4.9: Mesh utilizado para resolver o WFNDEC benchmark de 2015. Destaca-




Figura 4.10: Corrente induzidas no corpo de prova durante a simulação. Neste caso
é importante notar seus comportamentos, principalmente na região da borda do
material.
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Nas Figuras 4.11 à 4.18 são apresentados os resultados das simulações e dos
experimentos reais. Mais uma vez só foram calculados os pontos de um lado do
defeito para agilizar os cálculos, beneficiando-se da simetria do problema em relação
ao centro do defeito. Nove pontos foram simulados, sendo eles X localizados a: -30,
-20, -15, -10, -8, -6, -4, -2 e 0 miĺımetros de distância entre o centro da bobina e o
centro do defeito.
Mais uma vez os resultados das simulações são praticamente iguais aos dos dados
experimentais fornecidos. Com isso se conclui que o método utilizado para realizar
as simulações do fenômeno de correntes parasitas é robusto e apresenta grande con-
cordância com os resultados dos experimentos fornecidos pelo WFNDEC.
Figura 4.11: Comparação da variação da impedância da bobina medida experimen-
talmente e calculada através da simulação por elementos finitos, para uma frequência
de excitação de 1 kHz, para o defeito A. Os pontos em cinza claro representam os
resultados experimentais, os pontos em vermelho a variação da resistência calcula-
dos por simulação e os pontos em preto a variação da indutância calculados pela
simulação.
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Figura 4.12: Comparação da variação da impedância da bobina medida experimen-
talmente e calculada através da simulação por elementos finitos, para uma frequência
de excitação de 1 kHz, para o defeito A e com a bobina deslocada 2 mm para dentro
do bloco. Os pontos em cinza claro representam os resultados experimentais, os
pontos em vermelho a variação da resistência calculados por simulação e os pontos
em preto a variação da indutância calculados pela simulação.
Figura 4.13: Comparação da variação da impedância da bobina medida experimen-
talmente e calculada através da simulação por elementos finitos, para uma frequência
de excitação de 10 kHz, para o defeito A. Os pontos em cinza claro representam os
resultados experimentais, os pontos em vermelho a variação da resistência calcula-
dos por simulação e os pontos em preto a variação da indutância calculados pela
simulação.
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Figura 4.14: Comparação da variação da impedância da bobina medida experimen-
talmente e calculada através da simulação por elementos finitos, para uma frequência
de excitação de 10 kHz, para o defeito A e com a bobina deslocada 2 mm para den-
tro do bloco. Os pontos em cinza claro representam os resultados experimentais, os
pontos em vermelho a variação da resistência calculados por simulação e os pontos
em preto a variação da indutância calculados pela simulação.
Figura 4.15: Comparação da variação da impedância da bobina medida experimen-
talmente e calculada através da simulação por elementos finitos, para uma frequência
de excitação de 1 kHz, para o defeito B. Os pontos em cinza claro representam os
resultados experimentais, os pontos em vermelho a variação da resistência calcula-
dos por simulação e os pontos em preto a variação da indutância calculados pela
simulação.
40
Figura 4.16: Comparação da variação da impedância da bobina medida experimen-
talmente e calculada através da simulação por elementos finitos, para uma frequência
de excitação de 1 kHz, para o defeito B e com a bobina deslocada 2 mm para dentro
do bloco. Os pontos em cinza claro representam os resultados experimentais, os
pontos em vermelho a variação da resistência calculados por simulação e os pontos
em preto a variação da indutância calculados pela simulação.
Figura 4.17: Comparação da variação da impedância da bobina medida experimen-
talmente e calculada através da simulação por elementos finitos, para uma frequência
de excitação de 10 kHz, para o defeito B. Os pontos em cinza claro representam os
resultados experimentais, os pontos em vermelho a variação da resistência calcula-
dos por simulação e os pontos em preto a variação da indutância calculados pela
simulação.
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Figura 4.18: Comparação da variação da impedância da bobina medida experimen-
talmente e calculada através da simulação por elementos finitos, para uma frequência
de excitação de 10 kHz, para o defeito B e com a bobina deslocada 2 mm para den-
tro do bloco. Os pontos em cinza claro representam os resultados experimentais, os
pontos em vermelho a variação da resistência calculados por simulação e os pontos
em preto a variação da indutância calculados pela simulação.
4.2 Otimização e Validação Experimental
Como comentado no Caṕıtulo 3, o processo de otimização foi realizado três vezes,
com o objetivo de consertar algum erro que existia ou para explorar alguma nova
possibilidade. Na Figura 4.19 estão ilustradas quatro geometrias que foram avaliadas
dentro da região de busca do processo de otimização.
Os resultados das três versões do processo de simulação estão na Figura 4.20,
onde na coluna da esquerda estão os gráficos com as comparações diretas da va-
riação da impedância da bobina em cada posição e na coluna da direita estão os
gráficos com a variação relativa do módulo da impedância. A terceira versão da oti-
mização, Figuras 4.20e e 4.20f, apresentou os melhores resultados com um aumento
da sensibilidade da bobina otimizada em relação à bobina original na ordem de 5
vezes.
Nos gráficos das Figuras 4.21 e 4.22 é posśıvel observar uma comparação dos
resultados simulados e experimentais. Em preto estão os dados experimentais e em
vermelho os dados oriundos das simulações. A métrica utilizada para essa com-
paração foi a variação do módulo da impedância das bobinas. No primeiro gráfico
é feita a comparação da bobina na configuração original e no segundo gráfico a
validação da bobina com os parâmetros otimizados.




Figura 4.19: Diferentes geometrias testadas no processo de otimização. Em (a) a
geometria inicial, em (b) a menor configuração posśıvel, em (c) a maior e em (d) a
geometria ótima encontrada.
miĺımetro do deslocamento das bobinas é um pouco prejudicada, o que pode ex-
plicar o deslocamento horizontal presente no gráfico da bobina original. Para a
bobina otimizada os resultados foram bastante parecidos.
Uma vez realizada essa validação foi compravado que a metodologia de oti-
mização aplicada nesse trabalho funciona e os resultados obtidos com a simulação
computacional estão compat́ıveis com a implementação prática. Com isso, a partir





Figura 4.20: Evolução otimização, onde em (a) é posśıvel ver a comparação das
resposta das variações da resistência e indutância entre a bobina original e a bobina
resultando da primeira versão da otimização; em (b) a mesma comparação é feita,
só que utilizando a variação percentual do módulo da impedância das bobinas; em
(c) e (d) são apresentados os mesmo resultados só que para a segunda versão da
otimização; e em (e) e (f) para a terceira versão.
4.3 Simulação e Otimização da Sonda Ortogonal
Uma configuração bem comum utilizada para a detecção de trincas é a do tipo di-
ferencial, em especial com as bobinas operando ortogonalmente, ou seja delocadas
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Figura 4.21: Gráfico comparando as variações do módulo das impedâncias obtidas
através das simulações computacionais e dos dados do experimento prático, para a
bobina na configuração original do benchmark WFNDEC de 2012.
Figura 4.22: Gráfico comparando as variações do módulo das impedâncias obtidas
através das simulações computacionais e dos dados do experimento prático, para a
geometria da bobina encontrada após o processo de otimização.
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de noventa graus, como ilustrado na Figura 4.23. No caso das sondas diferenci-
ais/ortogonais, a simulação se torna ainda mais importante. Como o resultado final
depende da diferença da resposta entre as duas bobinas, é necessário garantir que
ambas as bobinas são exatamente iguais, ou haverá um erro inicial que se propagará
por todo o sistema de medição.
Tal garantia é muito dif́ıcil de ser obtida ao se construir cada bobina, o que
demanda alto investimento para cada enrolamento constrúıdo, tendo que muitas
vezes ser importada de empresas estrangeiras. Já com a simulação, modificações são
fáceis de serem realizadas e o único custo é o tempo computacional.
Figura 4.23: Ilustração das correntes induzidas em uma bobina simples e com uma
bobina operando de forma ortogonal.
Por outro lado, a simulação das sondas ortogonais também não é simples de ser
feita. Como foi mostrado na Figura 2.5 as linhas do enrolamento de cada bobina
são sobrepostas uma de cada vez, e no fim as bobinas ficam entrelaçadas. Isso é
um complicador na simulação, pois os programas de cálculo por elementos finitos
enxergam isso como se dois corpos estivessem no mesmo lugar do espaço e ocorre um
erro de operação. Neste caṕıtulo uma forma de contornar esse problema é avaliada e
além disso será feita a otimização para a geometria das sondas atualmente utilizada
no LNDC.
Nesta simulação somente a parte de Inconel do corpo de prova será levado em
conta, mesmo que no corpo de prova f́ısico esteja presente também o aço carbono
do material cladeado. Isso é feito para simplificar a simulação, uma vez que a parte
de Inconel tem 3mm de profundidade e ao se usar a equação 2.3 obtem-se como
profundidade padrão um valor de 0,4mm, ou seja, as correntes induzidas não che-
gam a interagir com o aço carbono do corpo de prova se for considerado que 95%
da energia das correntes parasitas estão concentradas em até 3 vezes a profundidade
padrão, nessa caso esse valor seria de 1,2mm. Para se chegar a esse valor, foram usa-
dos valores de condutividade elétrica de 840000S/m e de permeabilidade magnética
relativa de 1 para o Inconel, além da frequência de excitação de 100 kHz.
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4.3.1 Superposição
Na tentativa de simular as sondas ortogonais utiliza-se uma técnica emprestada
da teoria de circuitos elétricos, e de sistemas lineares em geral, a superposição de
fontes. Como neste contexto todos os materias são lineares é posśıvel simular o
comportamento de cada bobina separadamente e calcular a diferença da variação
de impedância entre cada uma para a resposta final. O ponto negativo desta opção
é o fato de o tempo de processamento necessário dobrar, já que duas simulações
completas são necessárias para cada ponto de interesse.
A geometria inicial utilizada foi escolhida com base nas sondas que atualmente
são utilizadas no LNDC. As caracteŕısticas são: raio externo de 4,8 mm; raio interno
de 4 mm; altura de 1,4 mm; 75 voltas do fio AWG 40, e frequência de operação de
100 kHz. O defeito é o entalhe com a mesma configuração de antes, ou seja, 12 mm
de comprimento, 3 mm de profundidade e 0,2 mm de abertura. A única diferença
é que agora ele está posicionado na direção transversal ao deslocamento da bobina.
Essas bobinas operam de maneira adequada e os resultados obtidos através delas
são precisos, porém a variação de impedância delas é muito pequena, dificultando a
análise final dos resultados.
(a) (b)
Figura 4.24: Modelo das duas simulações distintas para testar o método da super-
posição nos modelos da sonda ortogonal.
A Figura 4.25 mostra o resultado final da sonda ortogonal na configuração
original. O centro do defeito está localizado na posição de 0 miĺımetros e a simulação
levou em conta pontos de -20 a 0 miĺımetros, espaçados de 2 em 2 miĺımetros. É
posśıvel ver uma pequena indicação de que o defeito está sendo detectado, no centro
do defeito (posição 0 no gráfico) há uma variação de 0,5Ω na indutância e de 0,25Ω
na resistência, porém esses valores são muito pequenos e num teste real onde há
presença de rúıdos e de outras variáveis incontroláveis essa variação pode não ser
grande o suficiente para se sobressair em relação ao rúıdo de fundo e conseguir dar
uma indicação clara da presença de descontinuidades. Somente tal fato já levantaria
a necessidade de se realizar a otimização para essas bobinas da sonda ortogonal.
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Outra motivação para a otimização é que todos os testes feito nesse trabalho são
usando como defeitos entalhes de eletroerosão e na aplicação real os defeitos serão
trincas de fadiga que apresentam um sinal de indicação mais atenuado, necessitando
de uma capacidade de detecção maior.
Figura 4.25: Resultado da simulação por superposição da sonda ortogonal. Em preto
diferença da variação da reatância indutiva e em vermelho a diferença da variação
da resistência
4.3.2 Otimização
A estratégia utilizada para o caso das sondas ortogonais foi de otimizar somente
uma das bobinas, umas vez que o resultado final da inspeção é a diferença entre
a variação de impedância delas e ambas as bobinas devem ser idênticas. Então,
se a resposta de uma delas é maximizada, a diferença das variações também deve
atingir um ponto máximo. A posição da bobina escolhida para ser utilizada na
otimização foi a apresentada na Figura 4.24a. O processo de otimização realizado
foi o mesmo que o apresentado na Seção 3.2, alterando somente os limites de cada
variável, presentes na Tabela 4.1, para que o tamanho total da bobina não varie
demasiadamente.
Mais uma vez a função objetivo utilizada como parâmetro para a otimização foi
a variação percentual do módulo da impedância da bobina (Eq.(3.1)) sobre uma
região sem defeito e com defeito. A geometria ótima chegou a uma convergência
com os novos valores dos parâmetros:
 Raio Interno = 4,5 mm;
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Tabela 4.1: Tabela com a configuração da geometria da bobina para o processo de
otimização da sonda ortogonal.
Variável Valor Inicial Limite Inferior Limite Superior Passo
Raio Interno 4 mm 2,5 mm 5 mm 0.5 mm
Raio Externo 4,5 mm 3 mm 7 mm 0.5 mm
Altura 1.5 mm 1 mm 5 mm 0.5 mm
Número de Voltas 75 50 250 5
 Raio Externo = 5 mm;
 Altura = 4 mm;
 Número de voltas = 245.
Na Figura 4.26 é posśıver fazer a comparação das geometrias inicial e final da
bobina. A geometria final, presente em (b), é um pouco mais larga e tem mais vol-
tas, o que no fim garante uma sensibilidade maior ao elemento sensor. Através dos
gráficos da Figura 4.27 é posśıvel comparar a variação do módulo da impedância an-
tes (a) e depois (b) da otimização, levando-se em consideração somente uma bobina e
não a configuração diferencial. Com isso observa-se um ganho de aproximadamente
10 vezes na sensibilidade da bobina otimizada, enquanto na original a variação do
módulo da impedância era de no máximo 0,35Ω no centro do defeito (posição 0 no
gráfico da Figura 4.27 (a)) na bobina otimizada já é posśıvel obter uma variação de
3,5Ω no centro do defeito (posição 0 no gráfico da Figura 4.27 (b)).
(a) (b)
Figura 4.26: Diferença da geometria entre as bobinas original (a) e otimizada (b).
Por último é apresentado o resultado final da sonda ortogonal otimizada (Figura
4.28) que se, mais uma vez, comparado ao resultado da sonda ortogonal original
(Figura 4.25) fornecem um ganho na ordem de 7 vezes na sensibilidade, saindo
de 0,5Ω na variação da indutância na bobina original para 3,5Ω na variação da
49
(a) (b)
Figura 4.27: Resposta da variação do módulo da impedância antes e depois da
otimização. Em (a) a resposta da bobina original e em (b) a resposta da bobina
otimizada.
indutância na otimizada. Os valores da métrica de variação de impedância da sonda
otimizada são mais robustos e passam a confiança de que mesmo em condições
não tão controladas, como o ambiente virtual ou laboratorial por exemplo, irão
apresentar uma indicação de descontinuidade mais claramente.
Figura 4.28: Resultado da simulação por superposição da sonda ortogonal otimizada.





As dúvidas que ainda existiam sobre a capacidade de softwares de cálculos por
elementos finitos serem usados para a análise de fenômenos eletromagnéticos foram
sendo desmistificadas a cada etapa conclúıda neste trabalho. Primeiro no estudo
e entendimento da matématica por trás de todo o processo, que muitas vezes é
ignorada, mas que, na verdade, é a base cient́ıfica. Após isso, a solução de dois
problemas de benchmark provaram que é posśıvel obter resultados de simulação que
são muito próximos aos resultados experimentais. O terceiro passo foi utilizar a
simulação computacional como ferramenta num processo de otimização geométrica
da bobina original de um dos problemas de benchmark, sendo este passo também
foi conclúıdo com êxito. A otimização melhorou a resposta da bobina original, que
teve um aumento na sensibilidade de detecção na ordem de cinco vezes. O ciclo
foi fechado retornando aos experimentos laboratoriais, ou seja, uma bobina com a
configuração otimizada foi constrúıda e teve a sua resposta comparada aos resultados
computacionais e, mais uma vez, os dados oriundos de ambas as fontes foram muito
similares.
A última contribuição deste trabalho estava relacionada com a simulação das
sondas de correntes parasitas operando na configuração ortogonal. Após a va-
lidação da metodologia,, o desafio foi simular e otimizar uma sonda com configuração
geométrica mais complexa que, hoje em dia, é utilizada pelo LNDC. O resultado final
mostrou um aumento na ordem de dez vezes na resposta da sonda atual, garantindo
maiores ńıveis de sensibilidade que na ferramenta final levarão a uma interpretação
mais adequada da resposta do sensor. Sensibilidade esta, fundamental para o desafio




Ficam duas sugestões de trabalhos futuros para dar continuidade aos estudos sobre
simulações por elementos finitos de sondas de correntes parasitas:
 Realizar a validação dos resultados obtidos para a sonda ortogonal, para ga-
rantir que o método de superposição utilizado neste trabalho para simular a
sonda é válido;
 Estudar e pesquisar como simular a sonda ortogonal da forma mais similar
posśıvel ao modo de operação real dela, ou seja, com as duas bobinas juntas
em uma só simulação.
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em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ndteint.2011.05.007>.
[3] LUIS S. ROSADO, JOÃO C. GONZALEZD, T. G. S. “Geometric optimization
of a differential planar eddy currents probe for non-destructive testing”,
Sensors and Actuators A: Physical, 2013.
[4] FITZPATRICK, G. L., SKAUGSET, R. L., THOME, D. K., et al. “Detection of
cracks under cladding using magneto-optic imaging and rotating in-plane
magnetization”, Nondestructive Evaluation of Utilities and Pipelines, Nov
1996. doi: 10.1117/12.259157. Dispońıvel em: <http://dx.doi.org/10.
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